
REF   CP701

Summit Medical Ltd 
Industrial Park 

Bourton-on -the-Water 
Gloucestershire , GL54 2HQ, UK 

Tel: +44 (0)1451 821311 
Fax: +44 (0)1451 821092 

info@summit-medical.co.uk 
www.summit-medical.co.uk

Summit Medical Registered 
Trade Mark No: 3043090

With Femoral Cement Pressuriser

INS32P1-02
Issue Date: 08/12

UK   Bone Cement Mixing and Delivery System with Femoral Cement Pressuriser
 FR   Mélangeur-distributeur de ciment pour osavec système de pressurisation du ciment

DE   Misch- und Ausgabesystem für Knochenzement mit Oberschenkelzementierdruckhalter
ES   Sistema para mezclar y administrar cemento de hueso con pressurizador femoral de cemento
IT   Sistema di mescolatura/erogazione di cemento osseocon pressore femorale per cemento
CZ   Systém směšování a přivádění kostního cementupomocí tlakového aplikátoru femorálního cementu
FI   Luusementin sekoitus- ja asetusjärjestelmä sekäreiteen asetettava sementtipaineistin
EL   Σύστημα ανάμειξης και χορήγησης οστικούτσιμέντου με συμπιεστή τσιμέντου μηριαίου οστού
PT   Sistema de mistura e descarga de cimento ósseocom pressurizador de cimento femoral
SE   Blandnings- och leveranssystem för bencementmed lårbenscement tryckanordning
DK   Blandings- og leveringssystem til knoglecement og trykanordning til lårbenscement

 NL   Botcementmeng- en aanbrengsysteem met femurcement pressurizer
EE   Luutsemendi segamise ja paigaldamise süsteem reie tsemendisurvestajaga
HU   Csontcement keverő és adagoló rendszer combcsonti cement térfogat-kiegyenlítővel

 LV   Kaulu cementa maisījums un piegādes sistēma ar gurnu daļas cementa spiediena kompensētāju
LT   Kaulų cemento maišymo ir tiekimo sistema su šlaunikaulio cemento spaudikliu

 MT   Sistema li Tħallat is-Siment u Tfornih fl-Għadam u bl-Impressatur tas-Siment Femorali
NO   Mikse- og påføringssystem for beinsement med trykkanordning for hoftesement

 PL   System do mieszania i podawania cementu kostnego z podającym cement do kości udowej
 RU   Система смешивания и подачи костного цемента с бедренным нагнетателем цемента
 SK    Systém na miešanie a aplikáciu kostného cementu s femorálnym tlakovým aplikátorom
 SL   Sistem za mešanje in vnašanje kostnega cementa s femoralnim instrumentom za vzpostavljanje tlaka
 TR   Femoral Çimento Basınçlandırıcılı Kemik Çimentosu Karıştırma Sistemi

UK   Re-use of this device has not been validated and may  
therefore pose a risk to patient safety

FR   La ré-utilisation de ce dispositif n’a pas été validée et pourrait 
donc poser un problème de sécurité pour le patient

DE   Die Wiederverwendung dieses Gerätes ist noch nocht validiert 
und könnte deshalb die Patientensicherheit gefährden

ES   La reutilización de este dispositivo aún no ha sido aceptada y, 
por lo tanto, puede suponer un riesgo para el paciente

IT   Il riutilizzo di questo dispositivo non è stato validato e pertanto 
potrebbe mettere a rischio la sicurezza del paziente

CZ   Opetovné použití tohto zarízení není schválené amuže  
tedy predstavovat ohrožení bezpecnosti pacienta

FI   Laitetta ei ole hyväksytty uudelleen käytettäväksi eikä 
potilasturvallisuutta voida taata, jos laitetta käytetään uudelleen

EL   Η επαναχρησιμοποίηση αυτής της συσκευής δεν έχει 
επικυρωθεί και συνεπώς ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια του ασθενούς 

PT   A reutilização deste dispositivo não foi validada, pelo que 
poderá representar um risco para a segurança do paciente

SE   Återanvändning av denna enhet har inte validerats ut och kan 
därför utgöra en risk för patientsäkerheten

DK   Genbrug af denne anordning er ikke blevet valideret og kan 
derfor udgøre en risiko for patientsikkerheden

 NL   Hergebruik van dit hulpmiddel is niet gevalideerd en kan 
daarom een risico betekenen voor de veiligheid van de patiënt

EE   Selle seadme korduvkasutamine ei ole valideeritud ja võib seega 
olla patsiendile ohtlik

HU   Az eszköz ismételt felhasználását nem hagyták jóvá, ezért 
kockázatos lehet a páciens biztonságára nézve

 LV   Ierīces atkārtota izmantošana nav atļauta, jo pretējā gadījumā 
var tikt apdraudēta pacienta drošība.

LT   Pakartotinis šio įrenginio naudojimas nepatvirtintas, todėl gali 
būti pavojingas paciento saugumui.

 MT   L-użu mill-ġdid ta’ dan it-tagħmir għandu ma ġiex validat u 
għalhekk jista’ jkun ta’ riskju għas-sigurtà tal-pazjent.

NO   Gjenbruk av denne enheten er ikke godkjent og kan derfor 
utgjøre en sikkerhetsrisiko for pasienten

 PL   Ponownego wykorzystywania tego urządzenia nie poddawano 
walidacji, a zatem może to stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa pacjentów

 RU   Повторное использование устройства запрещено и может 
поставить под угрозу безопасность пациента

 SK   Opakované používanie tohto zariadenia nebolo schválené a 
preto môže predstavovať riziko pre bezpečnosť pacienta

 SL   Ponovna uporaba tega pripomočka ni bila potrjena in lahko zato 
predstavlja tveganje za varnost bolnika

 TR   Bu cihazın yeniden kullanımı valide edilmemiştir ve dolayısıyla 
hasta güvenliğinde bir risk oluşturabilir
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